
 
 
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:  КЗ ЛОР 
"Львівський обласний медичний фаховий коледж";  79024, Україна, Львівська область, місто Львів, вул. 
В. Липинського, 54; код за ЄДРПОУ –  
22333618; Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 
такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета 
закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Спірограф з сенсорним кольоровим 
дисплеєм, код за НК 031:2024: Z12150101 КЛІНІЧНІ/ ДІАГНОСТИЧНІ СПІРОМЕТРИ, код за НК 
024:2023: 13680 Діагностувальний спірометр; 12-ти канальний ЕКГ з сенсорним дисплеєм, код за 
НК 031:2024: Z12050302 ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФИ РОЗШИРЕНОЇ ДІАГНОСТИКИ, код за НК 
024:2023: 16231 Професійний багатоканальний електрокардіограф; Дерматоскоп, код за НК 
031:2024: Z12040108 ДЕРМАТОСКОПИ, код за НК 024:2023: 18021 Дерматоскоп оптичний; 
Офтальмоскоп, код за НК 031:2024: Z1212012001 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ФУНКЦІЇ ЗОРУ, 
код за НК 024:2023: 46786 Прямий офтальмоскоп, з батарейним живленням (Код за ДК 021:2015: 
33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання) 

 3. Ідентифікатор закупівлі  
UA-2026-07-31-008776-a 

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 
характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої проектно-кошторисної 
документації. У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить 
посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, 
джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент». Технічне завдання 
передбачене Додатком 2 до Тендерної документації. 

5. Розмір бюджетного призначення та очікувана вартість закупівлі: 311`700.93 грн без ПДВ. 

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості закупівлі: Тендерною 
документацією передбачено термін поставки товару  до 31 грудня 2026 року.  КЕКВ: 3210 — Капітальний 
ремонт інших об’єктів. Джерело фінансування закупівлі - Місцевий бюджет, сума - 311`700.93 

7. Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 311`700.93  грн без ПДВ. 

8. Обґрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі: Обґрунтування розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначення 
очікуваної вартості закупівлі Спірограф з сенсорним кольоровим дисплеєм, код за НК 031:2024: 
Z12150101 КЛІНІЧНІ/ ДІАГНОСТИЧНІ СПІРОМЕТРИ, код за НК 024:2023: 13680 Діагностувальний 
спірометр; 12-ти канальний ЕКГ з сенсорним дисплеєм, код за НК 031:2024: Z12050302 
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФИ РОЗШИРЕНОЇ ДІАГНОСТИКИ, код за НК 024:2023: 16231 Професійний 
багатоканальний електрокардіограф; Дерматоскоп, код за НК 031:2024: Z12040108 ДЕРМАТОСКОПИ, код 
за НК 024:2023: 18021 Дерматоскоп оптичний; Офтальмоскоп, код за НК 031:2024: Z1212012001 
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ФУНКЦІЇ ЗОРУ, код за НК 024:2023: 46786 Прямий офтальмоскоп, з 
батарейним живленням (Код за ДК 021:2015: 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та 
дослідне обладнання) замовником здійснювались заходи передбачені «Примірною методикою визначення 
очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженою наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України від 18.02.2020р № 275 «Про затвердження примірної методики 
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». Очікувана вартість становить 311`700.93  грн без 
ПДВ. У відповідності до вимог пункту 3 Розділу ІІ «Етапи визначення очікуваної вартості» «Примірної 
методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», Визначення очікуваної вартості предмета 
закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі в 
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електронній системі закупівель "Prozorro", примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 
закупівлі, а саме: згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України від 18.02.2020 № 275 із змінами. Формування очікуваної вартості передбачає 5 етапів для більш 
повного та правильного вирахування ринкових цін, якими і керувався та на підставі, яких Замовник 
проводив розрахунок: 1. Визначення потреби в товарах, роботах, послугах. Визначення потреби в товарах, 
роботах, послугах (номенклатура, кількісні та якісні показники тощо) здійснювалося на підставі аналізу 
фактичного використання товарів, робіт та послуг для забезпечення діяльності замовника у минулих 
періодах та з урахуванням запланованих поточних завдань замовника. Отже, на цьому етапі замовник 
визначився з реальною потребою закупівлі товару відповідно до виду діяльності та завдань на поточний 
рік. Замовником враховано минулорічні закупівлі за аналогічним предметом 2. Формування опису 
предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик. На цьому етапі здійснювалося 
безпосереднє формування технічних завдань/специфікацій/вимог до предмета закупівлі. Замовник чітко 
визначився, яким вимогам повинні відповідати товари, які характеристики містити та інше. 3. Аналіз 
ринку. На цьому етапі було використано як загальнодоступну інформацію щодо цін на товари, які 
містяться у відкритих джерелах (у тому числі в електронній системі закупівель "Prozorro" та на 
аналогічних торгівельних електронних майданчиках), так і інформацію, отриману шляхом проведення 
ринкових консультацій. Замовником було надіслано звернення потенційним Учасникам ринку щодо 
надання комерційних пропозицій з метою визначення очікуваної вартості закупівлі. Отже, на цьому етапі 
відбулося безпосереднє вивчення та аналіз конкурентного середовища. Розуміння ринку надання 
необхідних послуг дало змогу зрозуміти та розрахувати цінові рамки (нижню та верхню межу), які були 
встановлені замовником і від яких, відповідно було вирахувано очікувану вартість. 4. Визначення вимог 
до умов поставки і оплати. Вимоги до умов поставки і оплати було встановлено з урахуванням періоду 
запланованого використання товарів протягом року, а також з урахуванням фінансових можливостей 
замовника. На цьому етапі встановлено істотні умови майбутнього договору на підставі вже наявної 
інформації, що була зібрана та встановлена на попередніх етапах. Замовнику вже було відомо суму 
бюджетних призначень на рік, а також строки протягом яких необхідно надати послуги. 5. Визначення 
очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі. На завершальному етапі, відштовхуючись від 
усієї інформації, яка була надана замовнику відбувається сам процес розрахунку очікуваної вартості. 

Технічні та якісні характеристик предмета закупівлі: 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВІДПОВІДНА 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Спірограф з сенсорним кольоровим дисплеєм, код за НК 031:2024: Z12150101 КЛІНІЧНІ/ 
ДІАГНОСТИЧНІ СПІРОМЕТРИ, код за НК 024:2023: 13680 Діагностувальний спірометр;  12-

ти канальний ЕКГ з сенсорним дисплеєм, код за НК 031:2024: Z12050302 
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФИ РОЗШИРЕНОЇ ДІАГНОСТИКИ, код за НК 024:2023: 16231 
Професійний багатоканальний електрокардіограф; Дерматоскоп, код за НК 031:2024: 

Z12040108 ДЕРМАТОСКОПИ, код за НК 024:2023: 18021 Дерматоскоп оптичний; 
Офтальмоскоп, код за НК 031:2024: Z1212012001 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ФУНКЦІЇ 

ЗОРУ, код за НК 024:2023: 46786 Прямий офтальмоскоп, з батарейним живленням (Код за ДК 
021:2015: 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання) 

 

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї 
пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета 
закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, 
малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що 
містяться в  тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість 
поставки товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації. 

 
Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або 

на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, 



 
 
 

чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У 
разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз 
«або еквівалент». 

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або 
на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, 
чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, 
вважати вираз  «або еквівалент». 
 

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару— замовник здійснює закупівлю 
даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше 
відповідають потребам та вимогам замовника.   
 

Поставка та розвантаження товарів  здійснюється власними ресурсами учасника за 
адресою: 79024, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. В. Липинського, 54 

Строк поставки Товару – за заявкою Замовника протягом 30 календарних днів з дня подання 
заявки, але не пізніше  31 грудня 2026 року. 

Ціна за одиницю Товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, 
розвантаження, занесення до приміщень, транспортних витрат до місця поставки та інших 
витрат. 

Поставка Товару здійснюється учасником в спосіб, який забезпечує збереження товару під 
час транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт та зберігання.  

Для забезпечення візуалізації ЄС згідно зі статтею 16 Рамкової угоди щодо спеціальних 
механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Facility, 
ратифікованої Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX, товар, який буде поставлено, має 
містити емблему Європейського Союзу та напис «Співфінансується Європейським Союзом — 
Ukraine Facility».  

Напис «Співфінансується Європейським Союзом» завжди повинен бути вказаний повністю 
і розміщений поруч з емблемою. Шрифт, який буде використовуватися разом з емблемою ЄС, 
повинен залишатися простим і легко читабельним. Рекомендованими шрифтами є Arial, Auto, 
Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet, Ubuntu та Verdana. Використання підкреслення та інших 
шрифтових ефектів заборонено. Розташування тексту відносно емблеми ЄС не повинно жодним 
чином перешкоджати зображенню емблеми ЄС. Рекомендовано учасникам ознайомитись із 
посібником «Використання емблеми ЄС у контексті програм ЄС 2021-2027». 

 

І. КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 



 
 
 

№ Код закупівлі  НК 
031:2024  

«Класифікатор 
медичних виробів» 

Код закупівлі НК 
024:2023 

«Класифікатор 
медичних виробів» 

Назва  Одиниця 
виміру  

Кількість 

1.  Z12150101 КЛІНІЧНІ/ 
ДІАГНОСТИЧНІ 
СПІРОМЕТРИ 

13680 Діагностувальний 
спірометр 

Спірограф з 
сенсорним 
кольоровим 
дисплеєм 

шт 1 

2.  Z12050302 
ЕЛЕКТРОКАРДІОГР
АФИ РОЗШИРЕНОЇ 
ДІАГНОСТИКИ 

16231 Професійний 
багатоканальний 
електрокардіограф 

12-ти 
канальний ЕКГ 
з сенсорним 
дисплеєм 

шт 1 

3.  Z12040108 
ДЕРМАТОСКОПИ  

18021 Дерматоскоп 
оптичний 

Дерматоскоп шт 1 

4.  Z1212012001 
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 
ОЦІНКИ ФУНКЦІЇ 
ЗОРУ 

46786 Прямий 
офтальмоскоп, з 
батарейним живленням 

Офтальмоскоп 

шт 1 

 
ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

 
1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, 

встановленим у даному додатку до Документації.  
Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником товару повинна бути 

обов’язково підтверджена шляхом надання заповненої таблиці, наведеної нижче, з посиланням на 
відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: 
настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших 
технічних документів) в якому міститься ця інформація, разом з додаванням оригіналів таких документів 
(або витягів з документів), або їх завірених копій.  

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у 
сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. 

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію одного з наступних 
документів (або витягів з них) на кожне найменування товару: декларація про відповідність, або 
сертифікат відповідності, або інших документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або 
експлуатацію (застосування) медичного виробу відповідно до чинного законодавства України. 

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та 
в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. 
       На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію листа виробника (або 
представництва, або філії виробника– якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію 
України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у 
необхідній кількості та в терміни. Такий лист повинен включати: повну назву учасника, адресуватися 
Замовнику, містити номер ідентифікатора даної закупівлі. Допускається надання гарантійного листа 
учаснику з боку офіційного дистриб’ютора або іншого представника виробника, при цьому учасник 
повинен надати оригінал або завірену копію документу, що підтверджує повноваження такого офіційного 
дистриб’ютора або іншого представника. 
 
 

ІІІ. МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
 

1. Медико-технічні вимоги до спірографа з сенсорним кольоровим дисплеєм  

№ з/п Параметри та вимоги 
Відповідність ТАК/НІ  з обов’язковим 

посиланням на відповідну сторінку 
технічного документу 

1.  Портативний спірограф  
2.  Управління з сенсорного кольорового дисплея 

розміром не менше 120х89 мм  

3.  Розмір апарату не більше 330(мм) x 270(мм) x74(мм)  



 
 
 

4.  Вага апарату не більше 3.2 кг  
5.  Наявність вбудованого термопринтеру   
6.  Ширина паперу не менш 112 мм  
7.  Можливість підключення  спірометра до зовнішнього 

принтеру та друк на папері А4  

8.  Наявність комбінованої  алфавітно-цифрової та 
функціональної клавіатури на кольоровому 
сенсорному екрані 

 

9.  Наявність вбудованого акумулятору  
10.  - Живлення апарату: вбудований акумулятор, мережа 

220 В / 50 Гц  

11.  Збереження не менше 250 досліджень в пам’яті 
апарату  

12.  Збереження не менше 120 користувацьких протоколів 
в пам’яті апарату  

13.  Індикація заряду акумулятору на екрані  
14.  Наявність трьох основних стандартних профілів для 

різних типів спірометричних досліджень: Forced, 
Relaxed, Mvv 

 

15.  Відображення до трьох кривих маневру  
16.  Автоматичний вибір кращого результату маневру   
17.  PRE/POST провокаційний тест  
18.  Алгоритм інтерпретації (Enright, BTS, ATS)  
19.  Автоматична корекція  BTPS   
20.  Форсована спірометрія:  FVC, Best FVC, FEV0.75, 

FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, PIF, FIVC, FIV1, 
FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, 
MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, MMEF, 
FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, 
FEF50/FIF50, FEV0.75/FEV6, FEV1/FEV6, FIV1/FIVC, 
Вік легень, EV 

 

21.  Спокійна спірометрія: SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC   
22.  Максимальна вентиляція легень: MVV, MVVf, MVVt, 

MRf   

23.  Прогноз-протоколи: ECCS/ERS 1993, ECCS 1983, 
NHANES III, Кнудсон 1983, Кнудсон 1976, Рока 1986, 
CRAPO 1981, ITS, Перрейра – Бразилія, LAM, Горе – 
Австралія, Заплетал 1977  

 

24.  Наявність 4-х багаторазових датчиків з мундштуками   
25.  Наявність калібрувального циліндру об’ємом 3 л до 

спірометру (опція)  

 
 
 

2. Медико-технічні вимоги до 12-ти канального ЕКГ з сенсорним дисплеєм  

№ з/п Параметри та вимоги 
Відповідність ТАК/НІ  з обов’язковим 

посиланням на відповідну сторінку 
технічного документу 

1.  На екрані приладу має відображатись наступна 
інформація:  
• Екран запису - Дозволяє записати ЕКГ-обстеження 
• Екран оцінки  
• Головне меню  
• Картка пацієнта  
• Користувачі  
• Установки 

 



 
 
 

2.  ЕКРАН ЗАПИСУ має відображати наступну 
інформацію: вибір пацієнта, наявність 
кардіостимулятора, центр сповіщень, контакт з 
електродами, Поле основних показників 
життєдіяльності, Кнопка запису, Кнопка друку вручну, 
Кнопка «Додому», Користувач (що показує 
користувача, який увійшов у обліковий запис 
пристрою) 

 

3.  ЕКРАН ОЦІНКИ має відображати наступну 
інформацію: кнопка що Відкриває спливаюче вікно 
аналізу ЕКГ, кнопка Видалити ЕКГ, кнопка Запис ще 
однієї ЕКГ, кількість електрокардіограм записано в 
рамках обстеження, і дозволяє вибрати основну, 
кнопка Друк запису 

 

4.  Спливаюче вікно аналізу ЕКГ має відображати 
наступну інформацію: Вкладки, що містять різну 
інтерпретацію ЕКГ-обстеження, Інтерпретаційні 
пропозиції – ці твердження містять пропозиції щодо 
діагностики ритму ЕКГ, Переключення між 
нормальною та патологічною ЕКГ, Перемикач для 
схвалення для обстеження 

 

5.  КАРТКА ПАЦІЄНТА має відображати наступну 
інформацію: Рядок пошуку, кнопку для Створення 
картки нового пацієнта, Фільтри порядку (потрібні 
щоб змінити порядок, у якому перелічені пацієнти), 
Кнопка запису (потрбіна щоб записати нову ЕКГ для 
відповідного пацієнта), Список пацієнтів 

 

6.  Можлиівіть запису ЕКГ  ПІД ЧАС ДЕФІБРІЛЯЦІЇ  
7.  Роздрукована ЕКГ має містити наступну інформацію:  

- Інформація про пацієнта  
- Відведення ЕКГ  
- Ритм ЕКГ  
- Вимірювання ЕКГ: надає базові вимірювання 

кривих ЕКГ  
- Вісь серця: графічне зображення осі серця 

(QRS, T, P).   
- Карти ST: надає графічне зображення 

піднесення/падіння сегмента ST. 
- Таблиця вимірювань: детальні вимірювання 

для кожного відведення ЕКГ.  
- Середнє число ударів: середнє число ударів 

для кожного відведення ЕКГ.  
- Резюме: місце для викладення 

інтерпретаційних тверджень та медичних 
висновків. Якщо лікар пише резюме (медичні 
висновки) обстеження, воно буде відображене 
тут.  

- Заяви про пропозиції щодо інтерпретації 

 

8.  - Розмір і розподільча здатність дисплею не менш 7'' і 
1024 х 600  

9.  Час запуску не більше 1 хв  
10.  Індикація розряду батареї: звуковий сигнал і 

світлодіодний індикатор  

11.  Наявність батареї: Літій-іонний акумулятор (1 
упаковка) 14.52В, 3250мАг, 47.19 Вт*год, що дозволяє 
друкувати не менш ніж 420 звітів (одна сторінка) 

 



 
 
 

12.  Тип і розмір термопаперу: 
Рулон паперу 4 дюйма  
Розміри рулону паперу  
Довжина 25 метрів +/- 0,08м  
Ширина 111,5 мм +0,4 мм/ - 0,25 мм  
Максимальний діаметр рулону 47 мм 

 

13.  Місткість лотка для паперу 1 рулон  
14.  Кількість записів, які можна зберегти не менш ніж 

3500 записів (10 с)   

15.  Кількість збережених пацієнтів не менш ніж 1000  
16.  Фільтри : 

Мережа :без фільтрів, ~50/60 Гц адаптивний 
Міо: 170 Гц, 90 Гц адаптивний, 20 Гц, 25 Гц, 35 Гц 
Дрейф: 0,049 Гц, 0,07 Гц кубічний сплайн, 0,25 Гц 
адаптивний, 0,05 Гц 

 

17.  Роздільна здатність за амплітудою не гірше 1 пВ ± 1% 
на LSB при 500 SPS  

18.  Похибка амплітуди не більше ніж ± 5%  
19.  Динамічний діапазон постійного струму має бути не 

менше +/- 300 мВ 
Динамічний діапазон змінного струму має бути +/- 5 
мВ 

 

20.  Частотний діапазон в інтервалі  0,049 – 250 Гц  
21.  Частота вибірки 1000 Гц  
22.  Частота зберігання 500 Гц  
23.  Вхідний опір не менш  2,5 MΩ  
24.  Відхилення загального режиму 

 > 95 дБ (фільтр вимкнено). 
> 100 дБ (фільтр 50/60 Гц). 

 

25.  Виявлення кардіостимулятора : Визначає імпульси 
ширина (тривалість)  імпульсу: 0,1 мс - 2 мс,  
амплітуда імпульсів: 2 мВ – 250 мВ 

 

26.  Друк вручну  не менше 150 хвилин,  
Постійний моніторинг сигналу не менше 350 хвилин   

27.  Кількість периферійних з’єднань не менш ніж: USB 3 
шт, LAN 1 шт.  

 

3. Медико-технічні вимоги до дерматоскопа 

№ з/п Параметри та вимоги 
Відповідність ТАК/НІ  з обов’язковим 

посиланням на відповідну сторінку 
технічного документу 

1.  Дерматоскоп призначений для огляду шкіри  
2.  Кнопки керування повинні бути розташовані на ручці 

приладу  

3.  Функція регулювання фокусування  
4.  Режим освітлення під кутом  
5.  Можливість регулювання напрямку світла  
6.  Режим денного освітлення  
7.  Функція регулювання інтенсивності освітлення  
8.  Режим поляризованого освітлення  
9.  - Наявність збільшення, не менше 10-крат  
10.  Індикація різних статусів роботи приладу   
11.  Дерматоскоп повинен мати індикацію низького рівня 

заряду акумуляторної батареї  

12.  Поверхня приладу має бути стійкою до обробки 
спиртовими дезінфікуючими засобами  



 
 
 

13.  Вага дерматоскопу, не більше 400 г  
14.  Живлення від перезаряджувальної акумуляторної 

батареї  

15.  Автоматичний перехід в режим очікування при 
відсутності активності  

 

4. Медико-технічні вимоги до офтальмоскопа 

№ з/п Параметри та вимоги 
Відповідність ТАК/НІ  з обов’язковим 

посиланням на відповідну сторінку 
технічного документу 

1.  Замок-«клик»  
2.  Рукоятка металева батареєчна / аккумуляторна  
3.  Вакуумна лампа 2,5 B  
4.  Корегуючі лінзи: діапазон лінз від +20 до -20 діоптрій 

1 апертура 
 

5.  Реостат, який регулює яскравість світла  
6.  В сумці   
7.  - Батарейки:2xBaby 1,5 В (тип C)  

 
 
 
 
Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні 
регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, 
роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, 
європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими 
технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або 
національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід 
вважати наявний вираз «або еквівалент».  

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на 
конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи 
на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке 
посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати 
наявний вираз «або еквівалент».  

 

 


